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одним из негативных аспектов взаимодействий в системе человек-
машина является формирование профессиональных болевых син-
дромов, снижающих надежность человека-оператора и требующих 
своевременного лечения. в работе анализируется возможность 
использования позитивного аспекта взаимодействия человек-ма-
шина. в частности, предложен подход к обезболивающей электро-
нейростимуляции, в котором взаимодействие между пациентом и 
лечебным прибором осуществляется через сигналы обратной связи 
от ритма дыхания пациента, которые обеспечивают автоматичес-
кое управление параметрами стимулирующего тока. представлены 
положительные результаты экспериментального тестирования раз-
работанной технологии в условиях, близких к клиническим.
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one of the negative aspects of the interactions in the human-machine 
systems is the formation of professional pain syndromes, reducing 
the reliability of human operator and requiring prompt treatment. the 
paper analyzes the possibility of using the positive aspect of human-
machine interaction. in particular, the approach to analgesic electro-
neurostimulation is proposed in which the interaction between the pa-
tient and the medical device is mediated through the feedback signals 
from the patient’s breathing rhythm. it provides automatic control of the 
para meters of the stimulating current. Positive results of the pilot testing 
of the technology in the conditions close to clinical are presented.
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Одним из негативных аспектов вза
имодействий в системе человек
машина является формирование 

профессиональных болевых синдромов, 
снижающих надежность человекаопе
ратора и требующих своевременного ле
чения. В работе анализируется возмож
ность использования позитивного ас
пекта взаимодействия человекмашина. В 
частности, предложен подход к обезболи
вающей электронейростимуляции, в ко
тором взаимодействие между пациентом 
и лечебным прибором осуществляется 
через сигналы обратной связи от ритма 
дыхания пациента, которые обеспечивают 
автоматическое управление параметрами 
стимулирующего тока. Представлены по
ложительные результаты эксперимен
тального тестирования разработанной 
технологии в условиях, близких к клини
ческим.

1. Введение

Одним из наиболее актуальных на
правлений современных инже

нернопсихологических исследований 
является разработка проблемы надеж
ности человекаоператора, которая оп
ределяется как совокупность свойств че
ловека, обеспечивающая выполнение им 
требуемых функций в системе «человек
машина» [БПС, 2004]. Данная проблема 
включает в себя, по крайней мере, две со
ставляющие: биологическую надежность, 
учитывающую устойчивые отказы че
ловека, причинами которых могут быть 
болезнь, сон, утомление и т.д., и психо
логическую надежность, учитывающую 
ошибки в работе оператора [Душков и 
др., 2005].

Среди многих факторов, оказыва
ющих отрицательное влияние на биоло
гическую надежность человекаопера
тора, особую значимость приобретают 

профессиональные болевые синдромы. 
Известно, что у операторов клавишных 
технических устройств, у программистов 
при постоянной работе с компьютером 
или у водителей при длительных поез
дках за рулем часто развиваются функ
ционально обусловленные болевые сим
птомы в области рук или шеи [Забаров
ский, Анацкая, 2009; Casale et al., 2013]. 
Причинами являются сверхбыстрый 
набор текста в течение долгого времени, 
тяжелая, «тугая» клавиатура или руль ав
томобиля, отсутствие опоры для локтя и 
запястья при работе и т.д. В результате 
защемления нервных окончаний возни
кают боли в руках и шее, отеки, онемение 
и нарушение мелкой моторики кисти 
вплоть до того, что специалист не может 
взять в руки чашку, причесаться или под
писаться на документе. Если не принять 
меры к своевременной коррекции этих 
функциональных нарушений, они могут 
прогрессировать вплоть до резкого ухуд
шения качества жизни и необходимости 
сменить работу.

В последнее время наблюдается тен
денция к отказу от медикаментозного ле
чения болевых расстройств или его соче
танию с различными нелекарственными 
средствами лечения боли [Wright, 2012]. 
Обусловлено это многочисленными про
явлениями негативных побочных эф
фектов при приеме фармакологических 
препаратов, развитием наркотического 
пристрастия при их частом приеме и 
направленностью большинства обез
боливающих препаратов на устранение 
след ствий, а не причин патологических 
состояний.

Среди большого разнообразия не
лекарственных подходов к устранению 
болевых синдромов важное место при
надлежит различным методам электро
стимуляции, в частности, электрости
м у л я ц и и  п е р и ф е р и ч е с к и х  н е р в о в 
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[StantonHicks et al., 2011]. Особенно 
перспективным является метод транс
кутанной электронейростимуляции 
(ТЭНС), который заключается в стиму
ляции периферических нервов корот
кими электрическими импульсами, при
кладываемыми к интактной поверхности 
кожи. ТЭНС оказывает обезболивающее 
действие через активацию центральных 
структур мозга, которые контролируют 
выделение природных опиоидных пеп
тидов типа бетаэндорфина [Маслов и 
др., 2005]. Важно подчеркнуть, что од
новременно с эффектами обезболивания 
при ТЭНС могут отмечаться также и 
другие позитивные изменения в орга
низме больного, свидетельствующие о 
лечебном действии этого вида элект
ростимуляции.

В числе явных достоинств метода 
ТЭНС можно назвать его неинвазив
ность, простоту применения, портатив
ность реализующих метод устройств и 
возможность их самостоятельного ис
пользования пациентом [Nizard et al., 
2012]. Однако имеются также сущест
венные проблемы и ограничения метода 
ТЭНС. Одна из основных проблем ТЭНС 
заключается в том, что эффективность 
существующих методов ограничивается 
феноменом привыкания, при котором 
мозг отфильтровывает постоянно повто
ряющиеся стимулы. В результате в ходе 
процедур ТЭНС приходится постоянно 
увеличивать интенсивность электри
ческих импульсов, что влечет за собой 
повреждения кожных покровов и другие 
негативные последствия. Хотя для пре
одоления привыкания предпринимаются 

многочисленные попытки варьирования 
одного или нескольких параметров сти
муляции, до сих пор эффективность пре
одоления привыкания в существующих 
методах ТЭНС остается под вопросом 
[DeSantana et al., 2008].

Решение проблемы привыкания может 
быть достигнуто с учетом положений те
оретической концепции [Федотчев и др., 
2006], предполагающей использование 
позитивного аспекта прямых и обратных 
взаимодействий в системе человекма
шина. Согласно данной концепции, зна
чительного увеличения эффективности 
различных сенсорных воздействий на ор
ганизм можно достичь путем управления 
их параметрами по принципу обратной 
связи от эндогенных ритмов самого па
циента — ритма дыхания, ритма сердце
биений или ритмов биоэлектрической 
активности мозга. В частности, для устра
нения привыкания и усиления возбуди
мости заинтересованных структур мозга 
при проведении процедур ТЭНС пред
ставляется перспективным организовать 
такое взаимодействие между пациентом и 
прибором ТЭНС, которое будет обеспечи
вать автоматическое управление парамет
рами стимулирующего тока с помощью 
обратной связи от эндогенного ритма ды
хания пациента.

В самом общем виде обычную проце
дуру обезболивающей электронейрости
муляции можно представить следующим 
образом (рис. 1).

В нашем случае, при введении сиг
налов обратной связи от ритма дыхания 
пациента, эта схема приобретает следу
ющий вид (рис. 2).

Электрические импульсы
пациент Нейростимулятор

Рис. 1. Схема обычной процедуры обезболивающей электростимуляции.
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Задача данного исследования заклю
чается в технической реализации и экс
периментальном тестировании процедур 
обезболивания с помощью электрости
муляции, управляемой сигналами об
ратной связи от дыхания пациента. Для 
этого разработана биотехническая сис
тема электронейростимуляции, управля
емой дыханием, сформулированы техни
ческие требования к ее элементам и со
здан действующий прототип устройства, 
реализующего процедуры обезболивания 
с помощью электростимуляции, моду
лируемой сигналами обратной связи от 
дыхания пациента. Ниже представлены 
результаты экспериментального тестиро
вания созданного прототипа в условиях, 
близких к клиническим.

2. Материалы и методы

Исследование проведено в два этапа. 
Первый этап заключался в разра

ботке и создании действующего прото
типа устройства, обеспечивающего уп
равление электрическими импульсами 
ритмом дыхания пациента. Предвари
тельная апробация созданного устройства 
проведена в сериях констатирующих 
экспериментов, включающих психоди
агностические обследования студентов, 
магистрантов и аспирантов МГТУ им. 
Н.Э. Баумана и Пущинского универси
тета при экспериментально создаваемых 
рисках функциональной надежности спе
циалиста и их коррекции. Для индукции 
риска надежности специалиста была ис

пользована задача нажатий на клавиши 
компьютера в максимальном темпе до 
отказа, обусловленного появлением бо
левых ощущений в кисти и ростом числа 
ошибочных нажатий. Сразу после этого 
проводилась процедура электрости
муляции, управляемой дыханием. Для 
разных вариантов процедур оценивали 
степень снижения болевых ощущений, а 
также осуществляли психологическое тес
тирование и опрос испытуемых. Сравни
тельный анализ данных позволил опти
мизировать основные параметры техно
логии электростимуляции, управляемой 
дыханием.

Полученные результаты легли в основу 
второго этапа исследований, в котором 
предпринято экспериментальное тести
рование данной технологии в условиях 
реально существующих рисков надеж
ности специалистов.

Обследовано 11 пациентов поликли
ники (3 женского и 8 мужского пола в 
возрасте от 34 до 60 лет), специалистов 
высокоответственных и высокотехно
логичных видов деятельности, среди 
которых было 3 программиста, 5 опера
торовпользователей ПК и 3 водителя 
пассажирских автобусов. Они обрати
лись с жалобами на профессиональные 
болевые синдромы (головные боли на
пряжения, 4 случая, боли в области шеи, 
4 случая и боли в кисти, 3 случая) и дали 
добровольное согласие на участие в про
цедурах коррекции состояния с помощью 
электронейростимуляции, управляемой 
ритмом собственного дыхания.

Электрические импульсы
пациент Нейростимулятор

Ритм дыхания

Рис. 2. Схема электронейростимуляции, управляемой ритмом дыхания пациента.
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Перед проведением процедуры элект
ронейростимуляции у каждого пациента 
регистрировали уровень артериального 
давления и пульс, а также оценивали уро
вень и особенности болевых ощущений, 
используя стандартный тест субъек
тивной оценки боли по 10балльной 
шкале [Brugnoli et al., 2005]. Кроме того, 
проводили начальное психологическое 
тестирование пациентов с помощью 
теста САН [Доскин и др., 1973]. Данный 
тест основан на оценке испытуемым 
своего состояния по трем шкалам — са
мочувствие, активность и настроение. 
Тест выполнялся путем проставления на 
предложенном бланке баллов от 1 до 7 
для 30 признаков, по 10 на каждую из 
шкал. Суммы баллов по каждой шкале 
служили исходными показателями само
чувствия, активности и настроения.

Для проведения эксперимента ис
пытуемому устанавливали датчик ды
хания, а также стимулирующие элект
роды, которые располагались поблизости 
от источника максимальных болевых 
ощущений. Одновременно также уста
навливались датчики для регистрации 
электрографических реакций — элект
роэнцефалограммы (ЭЭГ), электромио
граммы (ЭМГ) и кожногальванических 
реакций (КГР).

После наложения датчиков и сти
мулирующих электродов производили 
2минутную запись фоновых электрогра
фических реакций на жесткий диск ком
пьютера. Регистрируемые сигналы уси
ливались с помощью многоканального 
полиграфического усилителя «Brainsys» 
(фирма «Хардсофт», Москва) и оциф
ровывались с помощью платы аналого
цифрового преобразования «Lcard» 
(Москва). Оцифровка осуществлялась с 
частотой дискретизации 128 Гц. Регис
трацию ЭЭГ проводили монополярно 
с объединенным ушным референтным 

электродом в отведении О1 по междуна
родной системе 10–20 %. Фильтры усили
теля устанавливали на верхнюю частоту 
среза 70 Гц и постоянную времени 0.3 
сек. Для обработки ЭЭГ применяли спе
циально разработанные методы динами
ческого спектрального анализа [Федотчев 
и др., 2010]. Одновременно с ЭЭГ прово
дили регистрацию и обработку ЭМГ ли
цевых мышц, КГР по Тарханову с правой 
руки и электропневмограммы с помощью 
датчика дыхания.

После записи исходных электрографи
ческих показателей осуществляли элект
рическую стимуляцию в течение 15 мин 
с помощью серийного транскутанного 
электронейростимулятора «ЭТНС100 
01» с частотой электрических импульсов 
4 Гц и максимальной интенсивностью 10 
мА. Амплитуда электрических импульсов 
модулировалась собственным ритмом ды
хания пациента в пределах 0.1 — 10 мА 
благодаря включению в цепь стимулятора 
сигналов обратной связи от периметри
ческого резистивного датчика дыхания, 
который фиксировался на груди испыту
емого.

По окончании обезболивающей элек
тростимуляции в течение 2 мин произ
водили повторную регистрацию электро
графических реакций. В конце каждого 
эксперимента проводили расспрос испы
туемых о субъективных ощущениях при 
воздействии электрических импульсов, а 
также осуществляли повторное тестиро
вание испытуемых с помощью теста САН 
и повторную оценку уровня болевых ощу
щений.

Статистическую обработку данных 
осуществляли с помощью пакета ста
тистических программ «Origin 6.0». При 
этом на основе полученных индивиду
альных количественных характеристик 
осуществляли вычисление средних зна
чений (М), стандартных ошибок (m) 
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и критерия t Стьюдента. Затем по таб
лице определяли уровень различий P 
сравниваемых величин.

3. результаты исследования

Проведенные обследования позво
лили получить массивы данных, пред
ставляющих собой исходные (до воз
действия) и конечные (после окончания 
стимуляции) величины объективных и 
субъективных характеристик психофи
зиологического состояния пациентов. 
Для выявления эффектов обезболива
ющей электростимуляции были сопос
тавлены средние величины перечис
ленных показателей, полученные при 
начальной и повторной их регистрации 
(табл. 1).

Можно видеть, что под влиянием обез
боливающих процедур в целом ряде объ

ективных характеристик состояния паци
ентов отмечены заметные сдвиги.

Так, в деятельности сердечнососу
дистой системы наблюдается снижение 
уровня артериального давления при прак
тической неизменности пульса. Ритм ды
хания пациентов несколько замедляется, 
а амплитуда дыхательных движений до
стоверно (P < 0.05) увеличивается. При 
этом степень напряжения лицевых мышц, 
отражаемая в амплитуде ЭМГ, достоверно 
(P < 0.05) уменьшается. Особенно суще
ственное снижение (P < 0.01) отмечено в 
отношении уровня КГР, который характе
ризует степень эмоциональной активации 
пациента. Что касается выраженности 
ЭЭГ, то здесь при практической неизмен
ности суммарной мощности достоверный 
рост (P < 0.01) наблюдается в спектральной 
плотности альфадиапазона (8 13 Гц) ЭЭГ.

Анализ субъективных характеристик 
состояния также проводился путем со
поставления исходных и конечных зна

Таблица 1.
объективные характеристики состояния до и после обезболивания (m±m).

№ Показатель Перед процедурой После процедуры t
Стьюдента

Уровень  
различий

1 артериальное давление систол. 
(мм) 127.8±4.0 121.8±4.0 1.06 –

2 артериальное давление диаст. 
(мм) 83.6±2.1 81.8±1.9 0.64 –

3 пульс (уд/мин) 76.2±2.3 77.3±1.4 0.40 –

4 амплитуда ЭМг (отн. ед.) 18.7±4.2 8.7±2.0 2.17 P<0.05

5 Ритм дыхания (цикл/мин) 12.8±0.8 11.8±0.7 0.94 –

6 амплитуда дыхания (отн. ед.) 15.2±1.8 21.0±1.8 2.32 P<0.05

7 амплитуда КгР (отн. ед.) 9.4±0.8 5.8±0.7 3.39 P<0.01

8 суммарная мощность ЭЭг (отн. ед) 69.6±4.6 71.4±4.1 0.29 –

9 Мощность альфа– ритма ЭЭг (отн. ед.) 23.3±1.7 31.4±2.1 3.00 P<0.01
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чений уровня боли и показателей теста 
САН (табл. 2).

Можно видеть, что под влиянием про
цедуры электрообезболивания наиболее 
значительное изменение произошло в 
субъективных оценках уровня болевых 
ощущений, которые достоверно (P < 
0.001) снизились после проведенного воз
действия. В субъективных оценках собс
твенного состояния после процедуры 
отмечен рост оценок самочувствия и на
строения, а уровня значимости (P < 0.05) 
достиг прирост оценок самочувствия.

4. обсуждение результатов

Таким образом, применение процедур 
электронейростимуляции, управля

емой по принципу обратной связи собс
твенным ритмом дыхания пациента, при
водит к существенным изменениям как 
объективных, так и субъективных харак
теристик его психофизиологического со
стояния.

Наиболее существенные сдвиги отме
чены в отношении субъективных оценок 
уровня болевых ощущений, которые со
кратились наполовину. При этом явное 
снижение уровня боли сопровождалось 
значимым ростом оценок самочувствия. 
Выраженные изменения выявлены также 
для соматических и ЭЭГ показателей. На

иболее существенный эффект стимуляции 
проявился в подавлении выраженности 
КГР и росте мощности альфаритма ЭЭГ. 
Значимые величины снижения выражен
ности ЭМГ лицевых мышц и КГР могут 
быть расценены как объективные инди
каторы уменьшения болевых ощущений 
и стресса.

Изменился и характер дыхания, ко
торое стало реже, но с достоверно воз
росшей амплитудой. Эти данные пред
ставляют особый интерес в связи с резуль
татами опроса испытуемых. Выяснилось, 
что большинство из них в ходе процедур 
обезболивания переходили к более глубо
кому дыханию, почувствовав взаимосвязь 
между глубиной дыхания и амплитудой 
электрических импульсов и стремясь к 
более интенсивной стимуляции.

Совокупность изменений ЭЭГ и сома
тических характеристик под влиянием 
ТЭНС, модулируемой дыханием паци
ента, демонстрирует релаксационную ре
акцию центральной нервной системы на 
данное воздействие. Подобные эффекты 
отмечались ранее при размеренном ды
хании [Глазачев, Классина, 2004] и в 
состояниях медитации и релаксации 
[Федотчев и др., 2010]. Однако наличие 
явных обезболивающих эффектов при
мененной модификации ТЭНС показы
вает, что состояние общей релаксации 
центральной нервной системы сопро

Таблица 2.
субъективные характеристики состояния до и после обезболивания (m±m).

№ Показатель Перед процедурой После процедуры t
Стьюдента Уровень различий

1 оценка уровня боли (баллы) 4.5±0.2 2.8±0.2 5.66 P < 0.001

2 Тест саН–самочувствие (баллы) 41.0±1.8 45.5±1.1 2.16 P < 0.05

3 Тест саН–активность (баллы) 41.3±1.4 41.0±0.8 0.18 –

4 Тест саН–Настроение (баллы) 42.7±1.9 45.8±1.1 1.41 –
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вождается активацией структур мозга, 
ответственных за регуляцию уровня эн
догенных опиоидных пептидов [Apkarian 
et al., 2005]. Важно подчеркнуть, что при 
традиционных видах ТЭНС эффекты 
обезболивания после однократного воз
действия, как правило, не наблюдаются, 
а достигаются в результате нескольких 
процедур [Claydon et al., 2011].

Данные о наличии явных обезболи
вающих эффектов ТЭНС, модулируемой 
ритмом дыхания пациента, представляют 
особый интерес. Как известно, функции 
дыхания принадлежит центральное место 
в иерархии жизненно важных систем ор
ганизма, а дыхательный ритм демонст
рирует у человека тесную взаимосвязь 
с ритмом произвольных движений при 
ходьбе и со скоростью реакции выбора. 
Адекватный ритм дыхания может спо
собствовать нормализации спектрального 
состава ЭЭГ, оказывать влияние на вы
званные потенциалы мозга, участвовать 
в саморегуляции сердечной деятельности 
и в процессах регуляции болевых ощу
щений [Гора, 2005].

Периодичность дыхания соответст
вует декасекундным ритмам, которые 
считаются наиболее адаптогенными бла
годаря оптимальным условиям для осу
ществления внутрисистемных и меж
системных взаимодействий в организме. 
Поэтому при использовании ритма ды
хания в качестве модулятора внешних 
воздействий происходит резонансное вза
имодействие различных осцилляторных 
процессов центральной нервной системы 
с гармоническими и субгармоническими 
составляющими дыхательного ритма. 
Такое резонансное взаимодействие, оче
видно, и приводит к выявленным в на
стоящем исследовании физиологическим 
эффектам.

5. заключение

На основании предпринятых исследо
ваний можно заключить, что предло

женный и протестированный подход яв
ляется перспективным путем увеличения 
эффективности процедур обезболивания. 
Его преимущества имеют строгое тео
ретическое обоснование. Так, через мо
дуляцию электрических раздражений 
собственным ритмом дыхания пациента 
данный подход позволяет достичь опти
мального варьирования параметров сти
муляции, исключающего развитие привы
кания к предъявляемым электрическим 
воздействиям. В предложенном подходе 
используется такой системный процесс, 
как дыхание, которое выполняет ак
тивную роль в ритмических взаимодейс
твиях в организме и может индуцировать 
смену его физиологических состояний. 
Кроме того, при совпадении характерис
тических частот организма пациента с из
меняющимися параметрами стимуляции 
происходит резонансная активация тех 
структур мозга, которые получают ТЭНС
индуцируемые сигналы и являются пос
редниками для систем управления болью.

Таким образом, взаимодействия в 
системе «человекмашина» могут носить 
как негативный, так и позитивный ха
рактер. С одной стороны, на основе та
кого взаимодействия могут развиваться 
негативные для человекаоператора пос
ледствия в виде формирования професси
ональных болевых синдромов. С другой 
стороны, использование обратной связи в 
системе человеклечебный прибор может 
оказать позитивное влияние на эффек
тивность лечения человекаоператора и 
повышение его надежности.

Выявленные под влиянием приме
ненных воздействий релаксационные 
сдвиги и локальные изменения метабо
лизма в точках стимуляции указывают, 
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что данный подход может явиться ос
новой развития новых нелекарственных 
методов коррекции функциональных 
нарушений в организме человека. Он 
может быть использован в широком 
спектре медицинских приложений, в 
частности, в анестезиологии, реанима
тологии, физиотерапии и в восстанови
тельной терапии.

Важно подчеркнуть, что наличие не
специфической релаксации центральной 
нервной системы под влиянием приме
ненных воздействий свидетельствует о 
возможности получения подобных пози
тивных эффектов при использовании не 
только электрических, но и других сен
сорных воздействий, модулируемых рит
мическими процессами пациента по при
нципу биологической обратной связи.

Работа частично поддержана Российским 
Гуманитарным научным фондом, гранты 

РГНФ № 12 06-00198 и 16-06-00133.
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